Gmina Poczesna
ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna,
| Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48
e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 23.12.2009 r
Nr 3410/13/09

WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéow zamdéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z p6zn. zm.) informuj¢, ze w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Dostawe sprz¢tu medycznego”
zlozono zapytania o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Ponizej
tre$¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

Pyt.1 Zadanie Nr 3 pkt. 12

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat posiadajacy predkosé 440 klatek na sekundg?
Tak niewielka réznica w zakresie od$niezania obrazu nie ma praktycznie wigkszego
znaczenia dla wartosci diagnostycznej aparatu.

Odp.1 Zamawiajacy nie dopusci do przetargu aparat posiadajacy predkos¢ odsniezania obrazu
440 klatek na sekunde

Pyt.2 Zadanie Nr 3 pkt. 14d

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat posiadajgcy maksymalng mierzong predkosé
przeptywu w Dopplerze pulsacyjnym przy kacie 0 stopni 4 m/s 1 kat korekcji 0-80 stopni?
W/w parametry nie maja zadnej wartosci diagnostycznej poniewaz przy kacie 0 stopni w
Dopplerze pulsacyjnym nie wykonuje si¢ zadnych pomiarow-diagnoza stawiana przy pomocy
tak ustawionych parametrow jest niezgodna z wytycznymi dotyczacymi badan przeplywow i
jest obarczona ogromnym blgdem obliczeniowym. Powyzsze dotyczy rowniez kata korekcji
poniewaz zalecany prawidlowy kat korekcji w badaniach naczyniowych wynosi max 70
stopni.

Odp.2 Zamawiajacy nie dopusci do przetargu aparat posiadajacy maksymalna mierzona
predkosci przeptywu w Dopplerze pulsacyjnym przy kacie O stopni 4 m/s i kat korekcji 0-80
stopni.

Pyt.3 Zadanie Nr 3 pkt. 19¢
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat bez mozliwosci rozbudowy o glowice do
badan pediatrycznych?

Odp.3 Zamawiajacy nie dopusci do przetargu aparat bez mozliwosci rozbudowy o glowicg do
badan pediatrycznych.

Pyt.4 Zadanie Nr 3 pkt. 20e
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanego producenta o wadze 120 kg?
Odp.4 Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat o wadze 120 kg.
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