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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pézn. zm.) informuj¢, ze w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawe sprze¢tu medycznego”
zlozono zapytania o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Ponizej
tre$¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

Pyt.1 Czy Zamawiajacy dopusci zlozenia oferty na analizator koagulologiczny fabrycznie
nowy o matych wymiarach i wadze do 5,5 kg ?

Analizator koagulologiczny stoi na stole i nie jest przeno$nym analizatorem a réznica w
wadze 4,5 kg przy wadze innego zamawianego analizatora biochemicznego majacego wage
100 kg wydaje si¢ bez wigkszego znaczenia.

Odp.1 Zamawiajacy nie dopusci analizatora koagulologicznego o wadze 5,5 kg

Pyt.2 Czy Zamawiajacy dopusci na zatozenie oferty na analizator biochemiczny posiadajacy
mozliwos¢ stosowania probek pierwotnych o $rednicy do 13 mm, do 75 mm wysokosci oraz
probek pediatrycznych?

Do kazdego analizatora nalezy zdefiniowac¢ talerz na probki dlatego wymagane jest
zdefiniowanie wymiaréw probowek dokladniej.

Odp.2 Zamawiajacy dopusci na ztozenie oferty na analizator biochemiczny posiadajacy
mozliwos¢ stosowania probek o $r. do 13 mm, do 75 mm wysokosci.

Pyt.3 Czy Zamawiajacy wymaga aby analizator biochemiczny mial mozliwo$é zainstalowania
w pOzniejszym czasie modulu ISE, a co si¢ z tym wigze pomiar parametréw Na, K, CI, CO2
bylby dopiero mozliwy po zainstalowaniu w/w modutu, czy modutl ISE ma by¢ dostarczony i
zainstalowany wraz z analizatorem podczas instalacji i bedzie mozliwo$¢ pomiaru Na, K, CI,
co2 2

Odp.3 Zamawiajacy wymaga aby analizator biochemiczny mial mozliwos¢ zainstalowania w

pozniejszym czasie modutu ISE.
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