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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z p6zn. zm.) informujg, ze w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawe nowego sprzetu
medycznego” ztozono zapytania o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Ponizej tre§¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

Dotyczy kardiotokogramu

Pyt.1 Czy Zamawiajacy dopusci kardiotokogram z wys$wietlaczem LCD
Odp.1 Zamawiajgcy nie dopusci kardiotokogramu z wyswietlaczem LCD

Pyt.2 Czy Zamawiajacy dopusci kardiotokogram z glowicg o czgstotliwosei 0, 985 MHz
Odp.2 Zamawiajacy dopusci kardiotokogram o czgstotliwosci 0,985

Dotyczy UDT

Pyt.3 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez automatycznego wyciszania zakldcen
Odp.3 Zamawiajacy nie dopusci urzadzenia bez automatycznego wyciszania zakldcen

Pyt.4 Czy Zamawiajacy dopusci ultradzwigkowy detektor tgtna plodu z regulacjq rgczna
Odp.4 Zamawiajacy dopusci UDT z regulacja rgczng

Pyt.5 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z zakresem 50-240 bpm
Odp.5 Zamawiajacy dopusci urzadzenie z zakresem pomiaru t¢tna 50-240 bpm

Pyt.6 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z czasem pracy cigglej ponizej 360 min.
Odp.6 Zamawiajacy dopusci urzadzenie z czasem pracy ponizej 360 min

Aparat do elektrochirurgii

Pyt.7 Czy Zamawiajacy dopusci aparat z elektroda neutralna metalowa z kablem min 2 m
Odp.7 Zamawiajacy dopusci aparat z kablem 2 m

Pyt.8 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z pedatem 2-przyciskowym
Odp.8 Zamawiajacy dopusci urzadzenie z pedalem 2-przyciskowym



Pyt.9 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z uchwytem elektrody powyzej 2 mm
odp.9 Zamawiajacy dopusci urzadzenie z uchwytem elektrody 2 mm

Pyt.10 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z kulka 3 mm
Odp.10 Zamawiajacy dopusci urzadzenie z kulka 3mm

Pyt.11 Czy Zmawiajacy dopusci urzadzenie z kulka Smm
Odp.11 Zamawiajacy dopusci urzadzenie z kulka 5 mm

Pyt.12 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z czgstotliwoscia pracy generatora w zakresie
350-600 kHz dobierane automatycznie w zaleznosci od tryboéw pracy
Odp12 Zamawiajacy dopusci urzadzenie z czgstotliwoscia pracy generatora 350-600 kHz

Pyt.13 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z poborem mocy max 540 V
odp13 Zamawiajacy dopusci pobdr mocy 540 V

Pyt.14 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z krokiem 1 W dla calego zakresu
odpl14 Zamawiajacy dopusci urzadzenie z krokiem 1W dla calego zakresu

Pyt.15 Czy Zamawiajacy dopusci uchwyt elektrody 2,4 mm jak i elektrody kompatybilne z
tym uchwytem. Dla uzytkownika srednica czg¢sci mocujacej elektrody , jak i rozmiar uchwytu
nie ma znaczenia dla komfortu jak i efektywnosci zabiegow

Odp15 Zamawiajacy dopusci uchwyt elektrody 2,4 mm jak i elektrody kompatybilne z tym
uchwytem

Pyt16. Czy Zamawiajacy dopusci czgstotliwos¢ pracy generatora 300-600 kHz
odp.16 Zamawiajacy dopusci czgstotliwosé prac generatora 300-600 kHz

Pyt.17 Czy Zamawiajacy dopusci aparat o mocy max koagulacyjnej bipolarnej 40 W. Moc
taka jest wystarczajaca do zabiegéw ambulatoryjnych, i oczekiwanie wigkszej jest
nieuzasadnione potrzebami uzytkownika, ogranicza konkurencje

Odp.17 Zamawiajacy dopusci aparat o mocy 40 W

Pyt.18 Czy Zamawiajacy zrezygnuje z okreslenia ilosci gniazd jakie ma posiada¢ aparat?
Zamawiajacy okreslit w parametrach technicznych tryby pracy : cigcie monopolarne,
koagulacyjna monopolarna, koagulacja bipolarna wraz z ich warto$ciami i to powinno
wystarczy¢. Dla uzytkownika, praktycznie nie ma znaczenia za pomocy ilu gniazd te funkcje
beda realizowane. Takie sformulowanie stanowi ograniczenie konkurencji 9wskazuje
okreslonych dostawcow) bez rzeczywistego powodu lezacego w wartosciach uzytkowych
(parametrach) zamawianego sprzetu. Tym bardziej, ze asortyment zamawianych akcesoriow
jest bardzo ograniczony (elektrody monopolame, ginekologiczne)

Odp18 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aparatu z 1-3 gniazdami

Dotyczy aparatu do kriochirurgii

Pyt.19 Czy Zamawiajacy dopusci aparat do kriochirurgii zasilany cieklym azotem, ci$nieniu
pracy 0,5 Mpa, ci$nieniu max 0,5 MPa o wymiarach i cigzarach mniejszych od podanych w
specyfikacji

Opd.19 Zamawiajgcy nie dopusci takiego aparatu do kriochirurgii



Dotyczy elektrokardiografu

Pyt.20 Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z pamigcia wewngtrzng 40 badan
Odp.20 Zamawiajacy dopusci aparat z pamiecig wewn. 40 badan

Pyt.21 Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez interfejsu komunikacyjnego USB
Odp.21 Zamawiajacy nie dopusci takiego aparatu.

Pyt.22 Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci podgladu badania z pamigci aparatu
bez koniecznosci wydruku
odp.22 Zamawiajacy dopusci taki aparat

Pyt.23 Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci wydruku zapisu bezposredniego na

drukarce laserowe;.
Pyt.23 Zamawiajacy dopusci taki aparat.
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