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WYJASNIENIE 1
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pézn. zm.) informuj¢, ze w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego na ,,Dostawe nowego sprzetu medycznego” zlozono zapytania o
wyjasnienie tresci SIWZ. Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie:

Czy w zwigzku z jednoznacznym opisem przedmiotu zamowienia wskazujgcym na konkretny
model Aloka F37 firmy Hitachi-Aloka Medical, Ltd catkowicie wykluczajacym mozliwos¢
konkurencji Zamawiajacy w mysl idei przejrzystosci zamowien publicznych dopusci aparat co
najmniej tej samej klasy o zmienionych ponizszych parametrach:

Nowoczesny aparat renomowanego producenta aparatury medycznej wprowadzony na rynek w
ostatnim kwartale 2011 roku, z o$miobitowym przetwornikiem, zbudowany w nowoczesnej
technologii ,,Active Array”, gdzie czes¢ ,beamoformera” odpowiedzialnego za tworzenie
ultradzwiekow zostata przeniesiona do glowic, pracujacy w zakresie 1-12MHz, z 17-calowym
monitorem umieszczonym na wysiegniku umozliwiajacym obrot prawo-lewo i odchylenie
przod-tyl, z pamiecia cineloop 1200 obrazéw, z mozliwoscia zapisu w formatach JPG, AVI,
BMP, Dicom w systemie aparatu oraz bezposrednio z systemu na nosniki CD/DVD oraz typu
pendrive, z mozliwoscig jednoczesnego zapisu obrazow do pamigci aparatu i drukowania na
drukarce, jednakze bez mozliwosci jednoczesnego zapisu na DVD, oraz z wbudowang karta
sieciowa umozliwiajgca podlaczenie do sieci w celu zdalnego serwisu, z mozliwoscia
podlaczenia do dowolnego komputera, bez mozliwosci przesylania danych typu obrazy i
raporty, aparat z pulpitem sterowniczym bez mozliwosci regulacji gora-dol, prawo-lewo o
bardzo kompaktowe] budowie (glebokos¢ x szerokos¢ 59x52cm), umozliwiajacej ustawienie
aparatu pod dowolnym katem, z glowicg sektorowa elektroniczna, z tréjzakresowym
szerokopasmowym obrazowaniem harmonicznym, o liczbie e3lementéw 128, pracujaca w
zakresie czestotliwosei 1-4 MHz, ze spektralnym Dopplerem Tkankowym, z regulacja bramki
Dopplera w sposob pltynny w zakresie 0,6-28,3 ze skokiem zaleznym od trybu pracy, z
predkoscig od$wiezania w trybie B+ color 180Hz, z tréjpasmowym szerokopasmowym
obrazowaniem harmonicznym, z mozliwoscig zmiany 8 map kolorowego Dopplera, z funkcjg
o$miokrotnego powigkszania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu, z mozliwoscia
wykonania do o$miu pomiar6w na ekranie, z gleboko$cia obrazowania 1-30cm, z mozliwoscia
rozbudowy o tryb anatomicznego M-modu z 1 lini (Pragniemy zauwazy¢, ze wymagane przez
Panstwa rozwigzanie M-modu anatomicznego  z trzech linii jest opatentowane i



zarezerwowane przez jednego producenta firm¢ Hitachi —Aloka Medical, Ltd. I jednoznacznie
wskazuje na tego producenta), aparat bez mozliwosci rozbudowy o elektroniczng glowice
convex matrycows, posiadajgca min.600 krysztalow, czestotliwos¢ 2-6 MHz, bez mozliwosci
rozbudowy systemu o automatyczny pomiar kompleksu Infima Media (IMT), bez mozliwosci
rozbudowy systemu o elektroniczng glowice liniowa 2,0 — 6,0MHz min. 190 elementow,
szeroko$¢ skanu min. 80 min. z centralnym kanalem biopsyjnym przechodzgcym przez
glowice, bez mozliwosci rozbudowy systemu o elektroniczng glowice rectalng
dwuptaszczyznowa w ukladzie Convex 3,0 — 9,0 MHz, linia 4,0 — 13,0MHz, min. 190
elementéw, kat skanowania Convex min. 120 stopni, szeroko$¢ skany linia min. 60mm?
Opisane parametry sg charakterystyczne dla aparatu Aloka F37 firmy Hitachi-Aloka Medical,
Ltd i catkowicie wykluczaja mozliwos¢ konkurencji.

Modyfikacja tych parametréw umozliwi wystartowanie w przetargu wigcej niz jednej firmie,
dzieki czemu zostanie zachowana zasada uczciwej konkurencji. Prosimy o uzasadnienie
odpowiedzi.

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z opcji obrazowania skrzyzowanych ultradzwigkéw? Opcja ta
nie jest mozliwa do wykorzystania na wymaganej glowicy sektorowe, tym samym
niepotrzebnie podraza koszt zakupywanego sprzetu o bezuzyteczna funkcje.

Odpowiedz:
NIE

Pytanie:

1. Czy majgc na uwadze mozliwos¢ szerokiego dostepu do czesci eksploatacyjnych oraz ustug
serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz w celu uniknigcia praktyk
monopolistycznych powodujacych znacznie zawyzanie cen Zamawiajacy begdzie wymagala,
aby oferent przedmiotu zamowienia nie byt jedynym autoryzowanym przedstawicielem
producenta oferowanego sprzetu na terenie Polski?

Odpowiedz:

1. ZAMAWIAJACY NIE BEDZIE WYMAGAL WYLACZNOSCI NA SPRZEDAZ I
SWIADCZENIE  USLUG  SERWISOWYCH  OFEROWANEGO  APARATU
NATOWMIAST WYMAGAL BEDZIE POTWIERDZENIA ZE JEST PRZEZ
PRODUCENTA APARATU DO TAKICH CZYNNOSCI UPRAWNIONY.

Pytanie:

2. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat posiadajacy 24-ro miesi¢czng gwarancje?
Takie rozwigzanie pozwoli zamawiajacemu na obnizenie ceny kupowanego przez siebie
aparatu o okoto 10% jego wartosci lub zakupi¢ w tej samej cenia aparat wyzszej klasy.

Odpowiedz:

2. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA DO PRZETARGU APARAT POSIADAJACY
MINIMUM 24 MIESIACE GWARANCJI , PREFERUJAC GWARANCIE JAK
NAJDLUZSZA W NAINIZSZEJ CENIE.

rzysztof Ujma



