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WYJASNIENIE 2
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pozn. zm.) informuje, ze w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawe nowego sprzetu medycznego” zlozono zapytania o
wyjasnienie treSci SIWZ. Ponizej tre$¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pyt. 1

Czy Zamawiajacy, majac na uwadze ustawe o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i
wymagania w zakresie $wiadczenia ustug serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela
upowaznionego przez wytworce, bedzie wymagal dolaczenia do oferty oswiadczenia
producenta, potwierdzajacego wylgcznosé na sprzedaz i $wiadczenie ustug serwisowych
oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym
postepowaniu?

Odp. 1

ZAMAWIAJACY NIE BEDZIE WYMAGAL WYLACZNOSCI NA  SPRZEDAZ 1
SWIADCZENIE USLUG SERWISOWYCH OFEROWANEGO APARATU NATOMIAST
WYMAGAL BEDZIE POTWIERDZENIA ZE JEST PRZEZ PRODUCENTA APARATU
DO TAKICH CZYNNOSCI UPRAWNIONY.

Pyt.2

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z ruchomym
pulpitem sterowniczym: goéra-dot, ale nie lewo-prawo? Tylko taka modyfikacja wymagan
Zamawiajacego pozwoli na przystapienie do postepowania wielu innym oferentom, zwlaszcza,
ze kompilacja parametrow podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firme
Hitach Aloka, model F37.

Odp. 2
TAK JAKO FUNKCJI OPCJONALNE]

Pyt. 3

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem
czestotliwosci pracy od 2 do 12 MHz? Zamawiajacy chce naby¢ glowice do aparatu o
czestotliwoscei nie wyzszej] niz 5 MHz, a tylko taka modyfikacja wymagan Zamawiajacego
pozwoli na przystgpienie do postepowania wielu innym oferentom, zwlaszcza, ze kompilacja
parametréw podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firme¢ Hitach Aloka,
model F37.

Odp. 3
TAK



Pyt. 4

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z liczbg obrazéw
pamieci dynamicznej (tzw. Cineloop): 7000 klatek? Tylko taka modyfikacja wymagan
Zamawiajgcego pozwoli na przystapienie do postepowania wielu innym oferentom, zwlaszcza,
ze kompilacja parametrow podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmg
Hitach Aloka, model F37.

Odp. 4
NIE

Pyt. S

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem
predkosci Dopplera pulsacyjnego (PWD) +/- 340 cm/sek. (przy zerowym kgcie bramki)? Tylko
taka modyfikacja wymagan Zamawiajacego pozwoli na przystapienie do postgpowania wielu
innym oferentom, zwlaszcza, ze kompilacja parametréw podanych w SIWZ wskazuje na
konkretnego producenta, firm¢ Hitach Aloka, model F37.

Odp. 5
NIE

Pyt. 6

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem
predkosci Dopplera Ciaglego (CWD) +/- 8,2 m/sek. (przy zerowym kacie bramki)? Tylko taka
modyfikacja wymagan Zamawiajacego pozwoli na przystapienie do postgpowania wielu innym
oferentom, zwlaszcza, ze kompilacja parametrow podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego
producenta, firme Hitach Aloka, mode] F37.

Odp. 6
NIE

Pyt. 7

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem
predkosci Dopplera Kolorowego (CD) +/- 3,3 m/sek. ( przy zerowym kgcie bramki)? Tylko
taka modyfikacja wymagan Zamawiajacego pozwoli na przystapienie do postepowania wielu
innym oferentom, zwlaszcza, ze kompilacja parametrow podanych w SIWZ wskazuje na
konkretnego producenta, firm¢ Hitach Aloka, model F37.

Odp. 7
NIE

Pyt. 8

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez obrazowania
w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czulosci 1 rozdzielczosci z
mozliwoscig wizualizacji bardzo wolnych przeptywéw w malych naczyniach? Tylko taka
modyfikacja wymagan Zamawiajacego pozwoli na przystapienie do postgpowania wielu innym
oferentom, zwlaszcza, ze kompilacja parametréw podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego
producenta, firm¢ Hitach Aloka, model F37.

Odp. 8
NIE

Pyt. 9

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z 1 niezaleznym
kursorem (linig prosta) w M-mode anatomicznym czasie rzeczywistym i z pamigci CINE?
Tylko taka modyfikacja wymagan Zamawiajacego pozwoli na przystapienie do postgpowania



wielu innym oferentom, zwiaszcza, ze kompilacja parametrow podanych w SIWZ wskazuje na
konkretnego producenta, firme¢ Hitach Aloka, model F37.

Odp. 9
NIE

Pyt. 10

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem
bramki dopplerowskiej od 0,5 mm do 15 mm? Tylko taka modyfikacja wymagan
Zamawiajgcego pozwoli na przystapienie do postepowania wielu innym oferentom, zwlaszcza,
ze kompilacja parametréw podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmg
Hitach Aloka, model F37.

Odp. 10
NIE

Pyt. 11

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z korekcja kata
bramki dopplerowskiej +/- 70 stopni? Tylko taka modyfikacja wymagan Zamawiajacego
pozwoli na przystgpienie do postgpowania wielu innym oferentom, zwlaszcza, ze kompilacja
parametrow podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firme Hitach Aloka,
model F37.

Odp. 11
NIE

Pyt. 12

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta ze zmiang 8 map
koloru w Color Dopplerze? Tylko taka modyfikacja wymaga Zamawiajgcego pozwoli na
przystapienie do postepowania wielu innym oferentom, zwlaszcza, ze kompilacja parametrow
podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firm¢ Hitach Aloka, model F37.

Odp. 12
NIE

Pyt. 13

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z glowica
sektorowg o zakresie czestotliwosei pracy 2-4 MHz? Tylko taka modyfikacja wymagan
Zamawiajgcego pozwoli na przystapienie do postgpowania wielu innym oferentom, zwtaszcza,
ze kompilacja parametréw podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firme
Hitach Aloka, model F37.

Odp. 13
NIE

Pyt. 14

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez mozliwosci
rozbudowy o glowice convex matrycowa 2-6 MHz, ale z mozliwoscig rozbudowy o glowice
convex wykonana w innej technologii, za to o zakresie czgstotliwosci 2-8 MHz? Tylko taka
modyfikacja wymagan Zamawiajacego pozwoli na przystapienie do postepowania wielu innym
oferentom, zwlaszcza, ze kompilacja parametrow podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego
producenta, firme Hitach Aloka, model F37.

Odp. 14
NIE



Pyt. 15

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez mozliwosci
rozbudowy o glowice liniowa z centralnym kanalem biopsyjnym przechodzacym przez
glowice, ale z mozliwo$cig rozbudowy o glowice liniowg 3-8 MHz, 128 elementowg o
szerokosci skanu 40 mm +/- 2 mm i przystawka biopsyjna? Tylko taka modyfikacja wymagan
Zamawiajgcego pozwoli na przystapienie do postepowania wielu innym oferentom, zwlaszcza,
ze kompilacja parametrow podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmg
Hitach Aloka, model F37.

Odp. 15
NIE

Pyt. 16

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez mozliwosci
rozbudowy o glowice rektalng dwuptaszczyznowa? Tylko taka modyfikacja wymagan
Zamawiajgcego pozwoli na przystgpienie do postgpowania wielu innym oferentom, zwlaszcza,
ze kompilacja parametréw podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmg
Hitach Aloka, model F37.

Odp. 16
TAK

Pyt. 17

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal mozliwosci rozbudowy o glowice kardiologiczng Phased
Array typu Single Crystal 3-8 MHz? Taka mozliwos¢ $wiadczy o zaawansowaniu
technologicznym i wysokiej klasie aparatu, a Zamawiajacy chce naby¢ ultrasonograf
dedykowany dla kardiologii.

Odp. 17
NIE

Pyt. 18

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal mozliwosci rozbudowy o oprogramowanie typu Stress
Echo? Taka Mozliwos¢ §wiadczy o zaawansowaniu technologicznym i wysokiej klasie aparatu,
a Zamawiajacy chee naby¢ ultrasonograf dedykowany kardiologii.

Odp. 18
NIE

Pyt. 19

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal mozliwosci rozbudowy o oprogramowanie typu Strain?
Taka Mozliwos¢ swiadczy o zaawansowaniu technologicznym 1 wysokiej klasie aparatu, a
Zamawiajacy chce naby¢ ultrasonograf dedykowany kardiologii.

Odp. 19
NIE
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